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目
 

JiG 539-2016 

本规程是对 JJG 539-1997《数字指示秤》检定规程进行的修订。 

本规程在编制格式上执行了 JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》。与 

JJG 539-1997 相比，除编辑性修改外，主要有以下不同： 

——增补了与计量检定相关的一些必要的术语，修改了首次检定和后续检定中注的

内容，修改了使用中检查的定义及要求（见 3.1.3、 7.3); 
——规定了数字指示秤必须使用的法定计量；；一玉（见 3. 2); 
——在通用技术要、卜‘曹力口 、量的安全“ 

——在计量器于不识 ・，＝月口了限制使用场合的“’、・ 日：: ' >3 000时，应注明 

“不允许室外使罗『 （ ..4. 2); 
——增力”一常 条件的要求（见 7. 2); 

定项目一览表（见 7.3); 
定中删除了 50％『聂大秤量 J 

C）。等蒸薰格式录A瓜 
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3. 

JiG 539-2016 

数字指示秤检定规程 

1 范围 

本规程适用于中准确度级和普通准确度级的数字指示秤（以下简称秤）的首次检

定、后续检定和使用中检查。 

2 引用文件 

刀G99 祛码 

JJF 1181 衡器计量名词术语及定义 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。 

3 术语和计量单位 

3. 1 术语 

刀F 1181 界定的及以下术语适用于本规程。 

3. 1. 1 首次检定 initial verification 
对未被检定过的秤进行的检定。 

3. 1. 2 后续检定 subsequent verification 
在首次检定后的一种检定，包括强制周期检定和修理后检定。 

3. 1. 3 使用中检查 in-service inspection 
检查使用中的秤的计量安全性、法制管理标志、计量检定标记，检定后计量器具状 

况是否符合要求。 

3. 1. 4 鉴别阑 discrimination threshold 
引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化。 

3. 1. 5 多指示装置 multi-indicating device 
将秤的同一称量结果显示在不同指示装置上，这个指示装置可以是数字指示装置、 

打印机、显示屏等。 

3. 1. 6 铅封 lead sealing 
一种用金属铅或铅合金的封印标记，用于防止对秤进行任何未经授权的修改、再调 

整或拆除部件等的物理标记。包括制造商的出厂检验合格铅封和检定机构的检定合格 

铅封。 

3. 1. 7 多范围秤 multiple range instrument 
对于同一承载器，秤有两个或多个称量范围，它们具有不同的最大秤量和不同的分 

度值，每个称量范围均从零到其最大秤量。 

3. 1. 8 多分度秤 multi-interval instrument 
只具有一个称量范围，该称量范围又由不同分度值分成几个局部称量范围的一种 

1 
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秤。这几个局部称量范围，均是根据载荷递增或递减而自动确认。 

3. 1. 9 载荷 load 

受重力作用，对秤的承载器或称重传感器等施加力的被称物品、车辆、散料等实 

物，有时也直接指它们的作用力。 

3. 1. 10 最大除皮效果 maximum tare effect 

添加皮重装置或扣除皮重装置所称量的最大能力。 

3. 2 计量单位 

秤使用的计量单位应为法定计量单位，包括：千克（kg)、克（g）和吨（t）。 

4 概述 

本规程所指：’，东 r ‘自动衡器的一种型式。 

原理：将万．户物” 承载器上，称重传感器产生的电信＝殆过 .' .-处理装置转换及

计算，由指广 仁誉矛示出称量结果。 

结构：:：认了‘事‘器、 参泛--芝七牙奥盛三勇～  --'：城又儿』之长扎里笼芝资经兰毛整卜 ．、 也可以是分

体结构。 

用途：主要广多二～绳乡之:- 毛是几淤一撬应带于商贸场所、港口、奋场、仓储物流、 

冶金及鑫厂企业等～ 哪姗脚‘ 珊继雌伙，： ——～~ 

数影指示秤主～秤、电子台秤、电子吊手君撇式电子秤！！种 J 型。电子

案秤和龟子台秤（～案秤）又包括：计价秤、计重秤、、条码秤 计：秤、多分

度秤、多范围秤叛二李于‘《只舜之包寸姗 i 姗、吊钩手跳天萎秤、单轨」等 固定式电

子秤又包目舌：侧孟子～～免电楼l，秤～ 

5 计量性能育片「 

5. 1 

分度值、检定分度数和最小秤

与检定分度值、检定分 

准确度等级 

『
  

检
 
定
 
分
 
度
 
帷
 

 

——盲数刀 I工/e 
最小秤量 Mm 

最大 =, 

中准确度级 

（亘办 

0. 1 g成e( 100 10 000 20e 

5 g( 500 10 000 20e 

普通准确度级 

@ ) 
5 g( 100 1 000 1 Oe 

5. 2 检定分度值 

秤不允许配备辅助指示装置，秤的检定分度值与实际分度值相等，即 e== d。 

检定分度值应以 1X1ok 、 2X10'. 5X1Ok("k”可为正整数、负整数或等于零） 

形式表示。 

2 
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5. 3 多分度秤的附加要求 

5. 3. 1 局部称量范围 

对多分度秤的每个局部称量范围（i=1, 2, …）规定为： 

——检定分度值：e1,e. +1> e:; 

——最大秤量 Max:; 

——最小秤量 Mm,== Max 艺 _1（当 i=1时，最小秤量 Mm儿 1 一 Min)。 

——每个局部称量范围的检定分度数儿‘按下述公式计算：ni 一 Max:/e,。 

5. 3. 2 准确度等级 

多分度秤的每个局部称量范围的检定分度值 e：和检定分度数刀注以及最小秤量 Mm刀 1 

根据秤的准确度等级，应符合表 1 的规定。 

5. 3. 3 局部称量范围的最大秤量 

根据秤的准确度等级，除最后的局部称量范围外，应符合表 2 的规定。 

表 2 多分度秤局部称且范围（用分度数表示） 

准确度等级 （逗〕 （⑩ 

Max1/e+1 )5O0 妻5o 

5.3.4 具有除皮装置的多分度秤 

多分度秤称量范围的要求适用于除皮后的净重载荷。 

5. 4 秤的最大允许误差 

表 3 给出了秤加载或卸载时的最大允许误差。 

表 3 最大允许误差 

最大允许误差 

用检定分度值 e 表示的载荷 m 

中准确度级 

（应〕 

普通准确度级 

（亘 

士0.5e O簇m(5OO 0(m镇50 

士1. Oe 5OO<m簇2 000 50<m簇 20O 

士1. 5e 2 0O0<m(10 000 2OO<m簇1 000 

最大允许误差亦适用于除皮后对净重值的检定，预置皮重值除外。 

5. 5 重复性 

同一载荷多次称量结果的差值，应不大于 5. 4 规定的秤在该载荷下最大允许误差的 

绝对值。 

5. 6 偏载 

同一载荷在不同位置的示值误差应不超过 5. 4 规定的秤在该载荷下最大允许误差。 

5. 7 旋转 

施加相当于最大秤量 80％的标准祛码，秤垂直起吊后在 360。范围内每旋转 90。，同 

一载荷在不同位置的示值误差应不超过 5. 4 规定的秤在该载荷下最大允许误差。 

注：适用于能进行旋转的吊秤。 

3 
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5. 8 鉴别阑 

在处于平衡状态的秤上，轻缓地放上或取下一个等于实际分度值 1. 4 倍（1. 4d) 
的附加载荷，此时秤的示值应发生明显的改变。 

5. 9 置零准确度及除皮准确度 

置零后或者是除皮后，置零装置和皮重（除皮）装置对称量结果的影响应在

士0. 25e 范围内，对于多分度秤 e 应为 e1。 

6 通用技术要求 

6. 1 计量的安全性 

秤不应具有易于做欺骗性使用的特性。在其明显易见位置应注明“本秤不具备欺骗

性使用的特征”的字样。对于包括整体结构秤的外壳，分体结构秤的称重指示器和接线

盒应采取防护措施，对直接影响到秤的量值的部位应加铅封，铅封的直径至少为5 mm, 
禁止任何不破坏铅封就能对秤进行与计量性能有关的参数调整。经检定合格后必须加检

定机构的铅封，铅封不能破坏和拆下；铅封破坏后，合格即失效。 

6. 2 扩展显示装置 

6. 2. 1 带有计价功能的秤不允许安装扩展显示装置。 

6.2. 2 装有扩展显示装置的秤，指示小于 e 的分度值应是：实际分度值 d 不大于 

0. 2e，并且在按住扩展显示键期间，或在发出手动指令后的 5s内，均不得打印。并且 

要有明示的按键或位置。 

6. 3 多指示装置 

在同一台秤上，对于给定载荷，指示相同内容的多个数字显示装置之间、数字显示 

装置与打印装置之间的示值之差应为零。 

6. 4 计量法制标志和计量器具标识 

计量法制标志和计量器具标识应标注在秤的明显易见位置，并应表示在永久固定于 

秤体的铭牌上，或在秤自身不可拆卸的部分上。标志和标识必须清晰可辨、牢固可靠。 

由不同制造商生产的称重指示器和称重传感器组成的秤，则每个模块应有各自的说明性 

标识。 

6.4. 1 计量法制标志内容： 

a）制造计量器具许可证的标志和编号； 

b）检定合格标志。 

6. 4. 2 计量器具标识内容： 

a）制造厂名称； 

b）秤的名称、规格（型号）、出厂编号； 

C）准确度等级； 

d）最大秤量，可表示为 Max，多分度秤可表示为 Max1:.../.../...; 
e）最小秤量，可表示为 Mm ，多分度秤可表示为 M试 - Max1 -1（当乞一 1 时，最 

小秤量 M￡儿 i 一Min); 
I）检定分度值，可表示为 e，多分度秤可表示为 e,:.../.../...; 

4 
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g）实际分度值，可表示为山 

h）检定分度数，可表示为九； 

1） 大皮重值； 

J）工作温度范围：..．℃～..．℃； 

k）限制使用场合的特殊说明：若 n>3 000 时，应注明“不允许室外使用”; 

1）与起重机配合工作的吊秤还应标识其工作级别。 

6.4. 3 对检定合格标志的要求： 

a）不破坏标志就无法将其拆下； 

b）标志容易固定； 

C）在使用中，不移动秤就可以看见标志； 

d）采用自粘型标志，应保证标志能持久保存，并留出固定位置，位置的直径至少 

为 25 mm。 

7 计量器具控制 

7. 1 检定用标准器具 

7. 1. 1 标准祛码 

7. 1. 1. 1 检定用的标准祛码应符合 JJG 99 的计量要求，其误差应不超过表 3 规定的相

应载荷 大允许误差的 1/30 

7. 1. 1. 2 标准祛码的数量应满足秤的检定要求。 

7. 1. 1. 3 具备符合化整误差消除所用闪变点法使用的附加标准祛码。 

7. 1. 2 标准祛码的替代 

当秤在其使用地点进行检定时，可以用替代物（其他质量稳定的载荷）来替代部分 

标准祛码： 

若秤的重复性大于 0. 3e，使用的标准祛码质量至少为 大秤量的 1/2; 

若秤的重复性大于 0. 2e 但不大于 0. 3e，使用的标准祛码质量可以减少到 大秤量 

的 1/3; 

若秤的重复性不大于 0. 2君，使用的标准祛码质量可以减少到 大秤量的 1/50 

上述重复性是用约为 大秤量 1/2 的载荷（祛码或任意其他质量稳定的载荷）在承 

载器上施加 3 次来确定。 

7. 2 检定条件 

7. 2. 1 温度 

检定应在环境温度稳定的条件下进行，一般为一10 C--40 ℃，温度变化一般不超 

过 5 ℃/h0 

7. 2. 2 供电电源 

按照制造厂商技术说明书中规定的供电方式接通被检秤的电源。 

7. 3 检定项目 

秤的首次检定、后续检定和使用中检查项目见表 40 
0 
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表 4 检定项目一览表 

序号 检定项目 首次检定 后续检定 使用中检查 

1 

通
 
技
 要
 

用
术
求
 

计量的安全性 + + + 

2 扩展指示装置 + + + 

3 多指示装置 + + + 

4 
计量法制标志和 

计量器具标识 
十 + + 

5 置零准确度及除皮准确度 + + 

6 偏载 + + 

7 旋转（吊秤） + + 

8 称量 + + 

9 除皮后的称量 + + 

10 重复性 + 十 

11 鉴别阂 + + 

注：十表示需要检定的项目；一表示不需要检定的项目。 

7. 4 通用技术要求的检查 

通过目测对秤按照 6. 1'--6. 4 的要求进行检查，经检查符合要求后再进行其他项目 

的检定。 

7. 5 计量性能检定 

7. 5. 1 核查秤的准确度等级、检定分度值、检定分度数及最小秤量，应符合本规程 

5. 1'-5. 2 的要求，多分度秤还需符合 5. 3 的要求。 

7. 5. 2 检定前的准备 

a）开机预热，预热时间等于或大于制造厂商规定的预热时间，一般不超过 

30 mmn; 

b）带水平调整装置的秤，应将秤调整到水平位置； 

C）对于可旋转的秤，检定前应将秤调整到处于自由悬挂状态； 

d）预加载一次到接近最大秤量或确定的安全最大载荷，卸除全部载荷。 

7. 5. 3 每项检定结束后，在进行下一项检定前，应有必要的恢复时间。 

7. 5. 4 零点跟踪装置检查 

检定期间，可以关闭零点跟踪装置；或者在开始检定前加放一定量（如 1 Oe）的祛

码使秤超出零点跟踪工作范围。 

7. 5. 5 化整误差的消除 

如果被检秤具有扩展显示装置，（实际分度值 d 不大于 0. 2e)，则可用此装置来确

定误差，若该装置在检定中使用，则应在检定证书中注明 

E 一尸一 J 	 (1) 
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式中： 

P——化整前的示值，kg.. g 或 t; 

I——示值，kg.. g 或 to 

对于不具备扩展指示装置的秤，应利用闪变点法确定其化整前的示值，其方法

如下： 

对于某一载荷 L，记录其示值 I。连续加放相当于 0. le 的附加祛码，直到秤的示

值明显地增加一个分度值，变为（J十e)。此时，加到承载器上的附加祛码为△工。可

用下述公式得到秤化整前的示值尸： 

P=I十 0. 5e 一△L 	 (2) 

式中： 

P——化整前的示值，kg.. g 或 t; 

I——示值，kg.. g 或 t; 

AL——附加祛码质量，kg.. g 或 to 

那么化整前的误差 E为： 

E一P 一 L==I十 0. 5e 一△L 一 L 
	

(3) 

式中： 

E——化整前的误差，kg.. g 或 t; 

L——载荷，kg.. g 或 to 

化整前的修正误差为： 

Ec=E一E。 	 (4) 

式中： 

E0-零点或零点附近（如 1 Oe）的误差，kg.. g 或 t; 

Eu——化整前的修正误差，kg.. g 或 to 

例如：一台分度值 e 为 50 g 的秤，加10kg的祛码后，示值为 10. 00 kg。然后依次 

加 5g的小祛码。当附加祛码为 15 g 时，示值由 10. 00 kg 变为 10. 05 kg。将这些数值 

代人上述公式，得：P= (10 000十25一15) g一lO 010 g 

这样，化整前的实际示值是 10 010 g，且化整前的误差为： 

E一(10 010-10 000) g=+10 g 

假设按上述计算，零点的误差是E0=＝十5g，则修正误差为： 

Ec=十10 g一（十 5 g)=＝十5g 

7. 5. 6 置零准确度 

7. 5. 6. 1 置零准确度可与 7. 5. 7 的称量检定一起进行。 

7. 5. 6. 2 半自动置零 

通过先对秤进行加载菇码，使示值尽可能接近闪变点，然后启动置零装置，并确定

示值从零变到零以上一个分度值所附加的祛码，按照 7. 5. 5 的方法计算零点误差。 

7. 5. 6. 3 零点跟踪 

先将秤示值置于零点跟踪工作范围之外（如，施加 1 Oe 的祛码）。然后加珐码确定 

使示值从一个分度值变到下一个分度值的附加祛码，按照 7. 5. 5 的方法计算零点误差。 

7 
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假设秤的零点误差与上述祛码（如 1 Oe）处的误差相同。 

7. 5. 6. 4 按照公式（5）计算化整前的零点误差： 

E0 =1。十 0. 5e 一△L一 L0 	 (5) 

式中： 

E0-—零点或零点附近（如 lOe）的误差，kg或 g; 

10——零点或零点附近（如 lOe）的示值，kg或 g; 

△毛——附加祛码质量，kg或 g; 

五。——零点或零点附近的祛码质量，kg 或 g。 

7. 5. 6. 5 置零准确度应符合 5. 9 的要求。 

7.5.7 称量 

7. 5. 7. 1 从零点起逐步施加祛码至 大秤量，并以同样方法逆顺序将珐码逐步卸至零 

点。在检定过程中应注意，在加、卸祛码时，应逐渐地递增或逐渐地递减。 

注：吊秤按其使用的模式，吊秤从零点起施加祛码至 大秤量，或以同样方法逆顺序递减祛码。 

在每次更换祛码，不允许承载器上出现空载，至少应该保留 lOe 的祛码。 

7. 5. 7. 2 称量检定应至少选择 5 个不同的载荷。所选定的载荷点中，应包括： 

小秤量； 

大秤量； 

大允许误差改变的载荷值，即 

中准确度级：50Oe. 2 000e; 

普通准确度级：5Oe、 200e0 

7. 5. 7. 3 若秤配备了零点跟踪装置可在本检定中运行。 

7. 5. 7. 4 对每一载荷，按照本规程 7. 5. 5 的方法确定化整前的修正误差 Ec0 

7. 5. 7. 5 数据处理： 

按照公式（3）计算化整前的误差 E0 

按照公式（4）计算化整前的修正误差 Ec。 

7. 5. 7. 6 示值误差应符合 5. 4 规定的要求。 

7. 5. 7. 7 使用替代物进行称量的方法： 

a）用与 大秤量 1/2 接近的替代物在承载器上重复加载 3 次，检查重复性。如果 

重复性符合 7. 1. 2 要求，可进行以下操作； 

b）从零点开始施加标准祛码，直至确定的标准祛码用完，检定该载荷下的误差， 

然后卸去标准珐码，返回零点（有零点跟踪装置的秤，示值为 lOe); 

C）用替代物取代前面所加标准祛码，直至达到检定该载荷时出现的相同误差； 

d）再施加标准祛码，直至确定的标准祛码用完，检定施加载荷下的误差，然后卸 

去标准祛码； 

e）重复上述 c).. d）操作，直至达到 大秤量； 

f）以反向顺序卸至零点，即：卸去标准祛码并检定施加载荷下的误差，然后放回 

标准祛码并取下替代物直至达到检定该载荷时出现的相同误差。重复此过程直至零点。 

7. 5. 8 除皮准确度 
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7. 5. 8. 1 除皮准确度可与 7. 5. 9 除皮后的称量检定一起进行。 

7. 5. 8. 2 使用除皮装置将示值置零，然后按照 7. 5. 6 所述的相同方法进行检定。 

7. 5. 8. 3 除皮准确度应符合 5. 9 的要求。 

7. 5. 9 除皮后的称量 

7. 5. 9. 1 对于扣除皮重，应选择 1/3最大皮重到 2/3 最大皮重之间的一个皮重值对秤 

进行除皮后的称量。 

7. 5. 9. 2 除皮后的称量检定应至少选择 5 个不同的载荷。所选定的载荷点，应包括： 

最小秤量； 

最大净重值； 

最大允许误差改变的载荷值，即 

中准确度级：500e, 2 000e; 

普通准确度级：50e, 200e0 

7. 5. 9. 3 若秤具有零点跟踪装置可在本检定中运行。 

7. 5. 9. 4 除皮后，示值误差应符合 5. 4 要求。 

7. 5. 10 重复性 

7. 5. 10 . 1 用约 50％最大秤量的载荷进行一组测试，在承载器上进行 3 次称量，读数 

在每次加载后和卸载后示值达到静态稳定时进行。 

7. 5. 10. 2 在每次称量时，零点应重新置零，两次称量之间的加载前和卸载后不必确定

其零点误差 E。。 

7. 5. 10. 3 若秤具有零点跟踪装置，在本检定中应处于运行状态。 

7. 5. 10. 4 数据处理： 

按照公式（3）计算每次称量化整前的误差 E0 

按照公式（6）计算重复性。 

ER 一E～一 Emmn 	 (6) 

式中： 

ER-—重复性，kg, g或 t; 

E max -—示值误差的最大值，kg, g 或 t; 

Emi ,——示值误差的最小值，kg, g 或 ta 

7. 5. 10. 5 重复性应符合 5. 5 的要求；每次称量的示值误差应符合 5. 4 的要求。 

7. 5. 11 偏载 

7. 5. 11. 1 通用要求 

a）使用大祛码优于使用一些小祛码，若使用单个的祛码，则应将其放置在指定区

域的中心位置；若使用一些小祛码时，则应将它们均匀分布在整个指定区域。 

b）根据 7. 5. 5 所述的方法确定每个加载位置示值的误差。一般情况，只需在检定

开始时确定零点误差就可以满足要求。 

C）如果出现秤示值误差超过最大允许误差的情况，必须对每次加载前的零点误差

进行确定。 

d）若秤具有零点跟踪装置，在本检定中超出其工作范围。 

计量中国群61776958



JJG 539-2016 

7. 5. 11. 2 偏载载荷和区域 

a）在承载器的支承点数 N >4 的秤上，对每个支撑点施加的祛码应相当于最大秤

量的 1/(N一 i)。将祛码依次施加在每一个支撑点的上方，面积应在承载器 1/N 的区

域内。如果两个支撑点靠得太近，按上述方法施加测试困难，可将两倍载荷施加到两个

支承点连线两侧的两倍区域内。 

b）在承载器的支承点数 N(4 的秤上，施加的珐码相当于最大秤量的 1/30 
将祛码依次施加在面积约等于承载器 1/4 的区域内，如图 1 或近似于图 1所示。 

(a) (b) 

图 1 偏载区域示意图 

C）对于专用承载器的（容器、料斗等）的秤，每个支承点上施加的祛码应相当于 

最大秤量的 1/10。将祛码加放在每个支承点上或根据被检秤的实际位置而定。 

d）对于用于称量滚动载荷的秤，应在承载器的不同位置上施加相应的常用滚动载 

荷，其试验载荷约等于通常最重且最集中的滚动载荷，但应不大于最大秤量与最大皮重 

值之和的 0. 8 倍。 

7. 5. 11. 3 数据处理： 

按照公式（3）计算每次称量化整前的误差 E0 
按照公式（4）计算每次称量化整前的修正误差 Ec0 

7. 5. 11. 4 同一载荷在秤的承载器不同区域称量的示值误差，应符合 5. 6 的要求。 

7. 5. 12 旋转（仅适用吊秤） 

7. 5. 12. 1 将 5. 7 规定的祛码施加在承载器上，顺时针转 360。，每 90。记录一次示值， 

然后逆时针方向重复上述操作。 

a）根据 7. 5. 5 所述的方法确定每个旋转角度示值的误差，用于修正化整前误差的 

零点误差值 E。是在检定前确定的。一般情况，只需在检定开始时确定零点误差就可以 

满足要求。 

b）如果出现秤示值误差超过最大允许误差的情况，有必要对每次加载前的零点误 

差进行确定。 

7. 5. 12. 2 数据处理： 

按照公式（3）计算每个旋转位置称量化整前的误差 E; 
按照公式（4）计算每个旋转位置化整前的修正误差 Ec0 

7. 5. 12. 3 同一载荷在不同旋转角度的示值误差，应符合 5. 7 的要求。 

7. 5. 13 鉴别阂 
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7. 5. 13. 1 鉴别阂应在三个不同的载荷下进行检定，例如：Min. Max/2 和 Max。 

7. 5. 13. 2 在承载器上放置某一载荷和足够的附加小祛码（如，10 个 0. ld 的小祛码）。 

然后逐个取下附加小菇码，直到示值了明确地减少了一个实际分度值而变成为 I一d. 

重新放回一个小祛码在承载器上，然后再轻缓地将相当于 1. 4d 的珐码放置在承载器

上，得到的结果为在原来示值上增加一个实际分度值，即 I十d，可见图 2 的示例。 

11 

计量中国群61776958



JiG 539-2016 

附录 A 

检定记录格式（推荐性） 

送检单位 制造商 器具名称 

型号／规格 器具编号 准确度等级 

检定分度值 e 最大秤量 Max 最小秤量 Mm 

计量器具召 乍可证编号 铅封状态 

温度 ℃ 相对湿度 % 检定地点 

检定日期 有效期至 检定依据 

检定结论 检定员 核验员 证书编号 

检定用计量标准装置和标准器的信息 

量
 
准
 
置
 

计

标

装
 

名称 测量范围 
不确定度／准确度等级／ 

最大允许误差 

计量标准 

证书编号 
有效期至 

标准器 

名称 测量范围 
不确定度／准确度等级／ 

最大允许误差 

检定／校准 

证书编号 
有效期至 

检定项目及检定结果 

通用技术要求的 

检查 

计量的安全性 符合 ・ 不符合 ・ 

扩展指示装置 符合 ・ 不符合 ・ 

多指示装置 符合 ・ 不符合 ・ 

计量法制标志和计量器具标识 符合 ・ 不符合 ・ 

置零准确度： 	 计量单位： 

祛码乙。 示值 10 附加载荷△五 误差 E。 MPE 

除皮准确度： 	 计量单位： 

祛码乙。 示值 10 附加载荷△L 误差 E。 MPE 
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称量； 	零点跟踪：运行口 	不运行口 	超出工作范围口； 	计量单位： 

载荷 

乙 

示 	值 

今 	J 	个 

附加载荷 

十 	△工 	个 

误 	差 

今 	E 	个 

修正误差 

令 	E。 	个 
MPE 

除皮后的称量； 	‘民跟： 运行口不运行口超出工作范围口； 	、量“一 

载荷 

毛 二
  

附
 
荷
 

贼
 AL  

"*
 人l
  

误今
 
差
 
个
 

 

E
  

飞、’误＝ 

专 	‘ 	个 
MPE 

护、 

~~~ ～畏：舜畏扩 

鬓蔓翼 …孽 
馨寥』｝姗 …撇瓤、 窿暴 
馨重 撇 …黝 

、 
尹“—— 

鬓氰、 撇‘ … Waith 夔 w 
重复陛 

羹攀普藻彗鬓 凳 
} 	 - 	

{  
- 	- 豪～性 犷p 

次数 
毛 犷MPE I 

r
  }  

了
二
 

AL E  

- R 月 
1 厂 

2 产 3 

偏载； 	零点跟踪：运行口 	‘犷・ 	超出工作 a ' !” 	计量单位： 

位置 
载荷 

乙 

示值 

J 

附加载荷 

△五 

误差 

E 

修正误差 

Ec 
MPE 

关 关 

1 

2 

3 

4 
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旋转（吊秤） 零点跟踪：运行口 	不运行口 	超出工作范围口； 计量单位： 

位置 
载荷 

毛 

示值 

J 

附加载荷 

△毛 

误差 

E 

修正误差 

Ec 
MPE 

关 关 

顺时针旋转 

00 

90。 

1800 

270。 

3600 

逆时针旋转 

00 

900 

180。 

270。 

360。 

鉴别阑 计量单位： 

载 荷 

L 

示 

J 

值 移去载荷 

△乙 
加 0. ld 

附加载荷 

一1. 4d 

示 

J1 

值 
乙一 J 
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附录 B 

检定证书内页格式（推荐性） 

检定证书编号： 

检定机构授权说明： 

检定环境条件及地点： 

温 	度 ℃ 地点 

相对湿度 % 其他 

检定使用的计量（基）标准装置 

名 称 测量范围 
不确定度／准确度等级／ 

最大允许误差 

计量（基） 

标准证书编号 
有效期至 

检定使用的标准器 

名 称 测量范围 
不确定度／准确度等级／ 

最大允许误差 

检定／校准 

证书编号 
有效期至 

最大秤量： 
	

检定分度值e: 

检定项目 检定结果 要求 

通用技术要求的检查 

置零准确度及除皮准确度 

称量 

除皮后的称量 

重复性 

偏载 

旋转 

鉴别闭 
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附录 C 

检定结果通知书内页格式（推荐性） 

内容同附录 B，并注明不合格项目。 
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